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2）細菌検査 ①ふき取り検査 ST-25＋ペトリフイルム
Pro･media ST-25

（2）ふき取り検査
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3M ペトリフイルム
生菌数測定用プレート（ＲＡＣプレート）
プレートへの接種
1. ペトリフィルムＲＡＣプレートを平らな水平面に置き

ます
（図a参照）。

2. 上部フィルムを持ち上げ、ピペットを垂直にして、
下部フィルムの中央に1 ㎖の検体懸濁液を滴下します
(図b参照)。

3. 気泡が入らないように上部フィルムをかぶせます
（図ｃ参照）。
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3M ペトリフイルム
生菌数測定用プレート（ＲＡＣプレート）

プレートへの接種
4. RACプレートの中央に、フラットスプレッダーを載せる。
スプレッダーの中心部を軽く押し、検体を均等に広げる。
ゲル化されるまでに、ペトリフィルムプレートの培地部分内で広げる。
フィルム上でスプレッダーをすべらせない。

5. スプレッダーをはずし、
プレートをゲル化されるまでそのまま少なくとも1分間放置する。
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3Mペトリフイルム
生菌数測定用プレート（ＲＡＣプレート）判定
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